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摘= =要：药物安全性评价中毒性病理学评价是最重要的一个步骤，而毒性病理学评价作为药物安全性评价体系中重要的一环，

用以确定损伤靶器官、靶组织的形态及程度变化，评价受试药物是否具有毒性并判断其能否推向临床的重要指标。对组织学

技术进行质量控制与评估则是确保毒性病理诊断准确性及一致性的重要前提。该文对组织学技术流程进行叙述并探讨流程中

相关影响因素。=
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药物的安全性评价是新药从研发到申报所必须

提供的资料内容，其研究结果直接影响药企对药物后

续的临床研究及开发价值的判断；毒性病理学评价作

为药物安全性评价体系中重要的一环，用以确定损伤

靶器官、靶组织的形态及程度变化，评价受试药物是

否具有毒性并判断其能否推向临床的重要指标xNJOz。对

组织学技术进行质量控制与评估是确保毒性病理诊

断准确性及一致性的重要前提xPJRz。本文对组织学技术

流程进行叙述并探讨流程中相关影响因素。=
N= =取材=
NKN= =标本标记=

各病理室都会按照自身条件与需求合理制定送检

标本识别方法并给出标本号，标本号码编制应包括年

份、月份、顺序等，例如采取年份、试验顺序、批次、

动物号及顺序号组合进行排列，用以保证标本号唯一

性、规范性及可识别性，确保送检标本与标记一致。=
NKO= =资料准备=

在进行动物组织取材前技术人员需要根据剖检

时大体病理学检查结果进行取材。通过剖检记录与

相应标本进行核检时，常规大体病理学检查未出现

异常或出现相关靶器官、靶组织病变及异常脏器都

需按照病理室制定的标准操作规程（pí~nd~rd=
léer~íáng= mrocedureë，plm）进行取材，各病理室

需要制定不同给药途径下、常规及异常脏器标本处

理 plmë，要严格按照相关 plmë的程序进行操作，

避免在切修中出现错取、漏取而影响病理诊断。=
NKP= =标本取材=

动物组织取材参照啮齿类动物与非啮齿类动物=
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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标本取材，将取材方式、方法进行合理规范化、标

准化。根据美国毒性病理学会（ pocáeíó= of=
qoñácologác= m~íhologó，pqm）推荐组织病理学检查

的组织器官并结合国家食品药品监督管理总局

（Chán~=cood=~nd=arug=Admánáëír~íáon，CcaA）发布

的指导原则 xSJUz，对相关脏器组织进行切修并按

plmë 规定放置入相应包埋盒中；表 N 为 CcaA 推

荐的组织病理学推荐需要进行病理检查的组织。切=

表N= =重复给药毒性试验技术指导原则CcaA推荐的组织病

理学检查组织列表（适用于所有物种）=
qable=N= = CcaAJrecommended=list=of=tissues=to=be=examined=
histopathologically=in=guidelines=of=repeatJdose=toxicity=test=

technique=Efor=all=species=where=applicableF=

脏器= 脏器=

心脏= 唾液腺=
主动脉= 淋巴结（给药途径相关）=

肺脏（附主支气管）= 淋巴结（较远距离）=
肝脏= 坐骨神经=
肾脏= 骨骼肌=

肾上腺= 皮肤=
脑（大脑、小脑、脑

干）=
垂体=

胸腺（或胸腺区域）=
甲状腺（含甲状旁

腺）=
脾脏=
胃=
胰腺=

十二指肠=
空肠=
回肠=
盲肠=
结肠=
直肠=
食管=

胆囊（如果有）=
膀胱=
眼=

哈氏腺（如果有）=

脊髓（P个部位：颈椎、中段胸椎、

腰椎）=
阴道=

骨（股骨）=
骨髓（胸骨）=

睾丸=
附睾=

前列腺=
精囊（如果有）=

子宫=
子宫颈=
乳腺=
卵巢=

输卵管=
所有大体观察到异常的组织=

组织肿块=
给药部位=

修的组织块厚薄需均匀，一般以 MKO～MKQ=cm为宜。

脏器过小的组织如啮齿类动物的肾上腺、脑垂体以

及较容易发脆的组织如甲状腺、肝脏、淋巴结等，

切修时可适当稍厚一些；而对脂肪组织、皮肤组织

等切修可稍微薄些，以保证组织脱水一致性。对异

常的组织可采取矢状面、冠状面、横断面进行切修。= =
O= =组织处理=
OKN= =脱水=

组织处理过程第一步是从切修后组织中除去非

结合水及水溶性固定剂。脱水试剂具有亲水性，因

其水分子可以和极性基团相互作用。脱水应缓慢地

进行，脱水剂初始浓度不宜过大，如组织内液体浓

度与组织外液体浓度梯度差过高，会导致细胞变形，

造成过度脱水或者不完全脱水；过度脱水会使组织

变硬、变脆并产生皱缩现象；不完全脱水会导致组

织变软，透明剂无法浸入xVJNNz。常规脱水剂使用乙

醇作为介质，一般先浸入 TMB的乙醇，随后再依次

梯度增高；对于柔软的组织，一般建议先浸入 PMB
的乙醇，用以保证组织不会过度脱水。=

苯酚具有软化硬组织的作用，所以在对致密纤

维组织、肌腱、角质块进行脱水时，可以在 VRB的
乙醇中添加适量 QB的苯酚以起到软化效果。其他

实验室可能会使用工业用甲基化酒精、甲醇、OJ丙
醇L异丙醇、丁醇等脱水试剂，它们与乙醇的使用方

法是一致的。=
OKO= =透明=

透明剂为碳氢化合物，起到调节脱水剂与渗透

剂的作用，它作为两者之间的介质，可以很好的与

这两种试剂相溶。常规使用的透明剂多为二甲苯、

甲苯及氯仿。甲苯与二甲苯相似，但长时间浸泡甲

苯对组织的损伤更小，但它比二甲苯更容易挥发；

氯仿常用于处理中枢神经系统的组织。由于透明剂

渗透率较高，延长透明时间会使组织变脆，所以应

在确保切修不同密度的组织厚度合理的前体下制定

透明时间，确保组织能够充分透明xNOz。=
OKP= =浸蜡及包埋=

石蜡适用于多种用途，是由石油裂解产生的长

链烃混合物。在病理实验室，石蜡是最常用的渗透

剂和包埋剂。作为渗透剂使用时需注意其良好的溶

解性能可使透明剂例如二甲苯含量逐渐升高，容易

使组织变脆，所以应及时更换渗透剂。作为包埋剂

使用时可以在操作中对石蜡进行快速冷却，包埋时

快速冷却可以使石蜡形成小的结晶结构，减少组织

在切片过程中造成人工假象xNPJNRz。包埋过程中应参

照组织切修记录，确保组织及异常损伤部位均置于

石蜡包埋盒相应位置中。组织包埋应遵循各实验室

plmë，按大小或硬度合理分配位置并按定向包埋，
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例如按纤维平行走向，组织定向包埋有利于减少切

片时的阻力。=
P= =组织切片=

组织切片术是将组织切成薄片，并在显微镜下

进行镜检的一种方法。切片机一般有多种类型，例

如轮转式、滑道式等，不同仪器各有其优缺点，技

术人员应根据实验室需求及自己的适应条件合理选

择切片机。技术室一般都会使用一次性刀片，需要

注意的是如果刀片在夹卡装置上安置过紧，无论哪

种切片机都会导致部分组织出现人工假象。切片由

于机器类型的不同方法不尽相同，但需要注意冷却

过的蜡块在室温中会有一定的膨胀，粗修与切片时

间稍久会导致实际切片稍厚于机器设定的厚度。=
干燥箱在进行烤片时应将温度设定在石蜡的熔

点左右。如果太热常会导致细胞变形，出现核固缩

或核内空泡，有时甚至会破坏核的细微结构xNSJNTz。

而当对干燥易碎或者神经组织进行烤片时，为防止

组织开裂推荐 PT℃干燥 OQ=h。=
Q= =组织染色=

目前病理实验室通常应用苏木素伊红染色

（eem~íoñólán=And=boëán，eb）。苏木素将细胞核染

成蓝黑色，伊红将细胞质及结缔组织纤维染成橘红

或鲜红色。绝大多数实验室都是通过采购市售 eb
染色剂并取得良好效果，但仍需要了解苏木素伊红

染色原理以便在常规染色过程中出现问题时可以想

出应对办法。=
苏木素是苏木树的提取物，其氧化物苏木红

是一种天然染料；由于其属于阴离子，亲和力较

弱，所以通常需要添加阳离子试剂使其具有可结

合性xNUJNVz。通过添加不同的媒介物使得苏木素有多

种不同的使用方法，常用的有 bhrlách苏木素、j~óer
苏木素、e~rráë苏木素等。还有一些例如 Cole苏木

素、C~r~zzá苏木素、dáll苏木素等非常用试剂。=
bhrlách苏木素、j~óer苏木素及 e~rráë苏木素

都含有不同量的钾明矾或铵明矾，再通过添加其他

化合物形成，例如 bhrlách苏木素含有冰醋酸、甘油

及无水酒精，j~óer 苏木素含有水合氯醛、柠檬酸

及碘酸钠，e~rráë 苏木素含有碘酸钠及氧化汞等。

由于成分不同所以染色时间、以及染色针对性各有

不同，bhrlách苏木素可以处理一些组织经酸处理过

的切片；j~óer 苏木素不需要分化，可用于糖原染

色以及一些其他染色技术中细胞核的复染色；e~rráë
苏木素可用于表皮脱落细胞的染色xOMJONz。在目前众

多改良苏木素中，也有试剂公司通过研究添加不同

复合成分使苏木素不需要反蓝及分化就可以达到很

好的染色效果。=
伊红染料与苏木素配合使用，染色后自来水的

冲洗和酒精脱色都可以起到分化作用，使其能够使

不同类型胞浆和纤维结缔组织等染成深浅不一的红

色xOOJOPz。=
eb 染色受试剂、病理室环境及温湿度影响较

大xOQz，同一厂家的不同批次染料都可能呈现出不同

染色效果，染色是整个技术工作能否全部完成最后

关键步骤，技术人员要根据实际情况设定不同染色

时间及染色方法来保证染色质量。=
R= =总结=

组织学技术是组织病理学的基础，在处理组织

切片中任何一个步骤都是需要严谨的，取材的厚度、

切修及范围，脱水中对不同组织脱水时间进行控制

以防止过脱或不完全脱，包埋定向以及切片技术，

染色控制等xPIORz。处理过程中每一步都可以影响切

片的质量，染色的效果，出现人工假象会影响最后

的毒性病理诊断，而人工假象在不同领域都会造成

负面影响xOSz。在药物安全性评价中病理诊断极为重

要，要尽可能减少任何能潜在影响病理诊断的因素。

技术人员要严格遵守 plmë，对出现的问题及时总结

归纳，优化 plmë 操作，保证各条件下仪器的最佳

使用状态，使病理制片整个技术流程能够科学有序

得到开展，各分步技术操作既能独立完成又能有效

与其它部分紧密协作，保证切片一致性、完整性。=
本文主要对毒性病理中组织学技术部分进行简

述并简要探讨在操作过程中需要注意的问题，组织

学技术大都依靠实际经验，文章更多的进行理论引

导以希望技术人员能够建立各自病理实验室技术体

系，逐步建立以技术体系为标准的管理制度，实现

技术室由经验型管理传统向科学管理型转变。=
参考文献=
xNz 董延生K=药物安全性评价毒性病理平台的规范化建设

与实践= xazK=北京W=中国人民解放军军事医学科学院I=
OMNOK=

xOz 王和枚I=董延生I=韩= =刚I=等K= dim 条件下毒性病理学

的规范化建设与实践= xgzK=中国药理学与毒理学杂志I=
OMNPEPFW=QRRJQRSK=

xPz 英= =永I=王韶艳I=屈卉锦I=等K=浅谈药物安全性评价中

病理技术质量控制与评估= xgzK=药学研究I= OMNNI= PMEQFW=
OPQJOPRK=

xQz t~ll~ce= e~óeë= AI= hruger= C= iK= e~óeëD= mráncáéleë= ~nd=



= = arug=Evaluation=oesearch= =第 QN卷=第 U期= = OMNU年 U月=

= = =

•=NRRT=•=

jeíhodë= of= qoñácologó= xjzK= Síh= edK= _oc~= o~íonW= CoC=
mreëëK=OMNQW=RTOJRVPK=

xRz hám=v=jI=m~ák=p=dK=fnducíáon=of=eñéreëëáon=of=ánducáble=
náírác= oñáde= ëóníh~ëe= bó= q~ñol= án= muráne= m~croéh~ge=
cellë= xgzK=_áochem=_áoéhóë=oeë=CommunI=OMMRI= POSEOFW=
QNMJQNSK=

xSz _regm~n= C= iI= Adler= o= oI= joríon= a= dI= eí= ~lK=
oecommended=íáëëue=láëí=for=háëíoé~íhologác=eñ~mán~íáon=
án= reée~íJdoëe= íoñácáíó= ~nd= c~rcánogenácáíó= ëíudáeëW= ~=
éroéoë~l= of= íhe= pocáeíó= of= qoñácologác= m~íhologó= EpqmF=
xgzK=qoñácol=m~íholI=OMMPI=PNEOFW=OROJORPK=

xTz 胡春燕K=caA、lbCa及 CcaA指导原则关于药物临床

前毒理病理学研究的要求xCzLL=中国毒理学会毒性病

理学专业委员会会员代表大会会议K=OMNRK=
xUz 药物重复给药毒性研究技术指导原则= xpzK=国家食品

药品监督管理总局I=OMNQK=
xVz 赵阿红I=宋一民I=尹玉慧I=等K=病理组织脱水的质量控

制与管理= xgzK=医疗卫生装备I=OMMVI=PMEPFW=NNNJNNOK=
xNMz píowell=o=bK=bffecí=on=íáëëue=volume=of=v~ráouë=meíhodë=

of= fáñ~íáonI= dehódr~íáonI= ~nd= embeddáng= xgzK= pí~án=
qechnolI=OMMVI=NSEOFW=STJUPK=

xNNz 刘= =瑾I=袁怀志K=自动组织脱水机乙醇浓度变化对组

织脱水的影响及采取对策的探讨= xgzK=重庆医学I= OMNTI=
QSESFW=UOVJUPNK=

xNOz iun~= i= dK= eáëíoé~íhologác= meíhodë= ~nd= color= ~íl~ë= of=
ëéecá~l= ëí~ánë= ~nd= íáëëue= ~ríáf~cíë= xgz= eáëíoé~íhologác=
jeíhodë= ~nd= Color= Aíl~ë= of= péecá~l= pí~ánë= ~nd= qáëëue=
Aríáf~cíëI=NVVOK=

xNPz doldberg= j= pI= teíherángíon= p= gI= puë~= g= pI= eí= ~lK=
Ch~r~cíeráz~íáon= of= íáëëue= ~nd= ëláde= ~ríáf~cíë= from=
~uíom~íed=embeddáng=ëóëíemë= xgzK=Am=g=aerm~íoé~íholI=
OMNRI=PTENNFW=UQSJUQVK=

xNQz 屈= =哲I=林= =志I=吕建军I=等K=影响药物毒性神经病理

学评价质量的主要因素 = xgzK= 药物评价研究 I= OMNTI=

QMEVFW=NPQUJNPRQK=
xNRz 郑= =翔I=毕文杰K=以四氢呋喃为脱水剂的石蜡显微制

片经验及优势分析 = xgzK= 解剖学杂志 I= OMNQI= PTEQFW=
RSMJRSOK=

xNSz C~rëon= c= iK= eáëíoíechnologóW= ~= ëelfJánëírucíáon~l= íeñí=
xjzK=NVVMK=

xNTz goneë=j=iK=eáëíoíechnologóW=A=ëelf=ánëírucíáon~l=íeñí=xgzK=
g=eáëíoíechnolI=OMNREPFW=VTK=

xNUz celdm~n=A= qI= a~éëon= o=tK= qhe= Chemáëíró= of= cáñ~íáon=
~nd=pí~ánángW=fK=_~ëác=Conceéíë=xgzK=g=eáëíoíechnolI=OMNPI=
PEQFW=NPOJNPRK=

xNVz k~ncóK=苏木素的种类及其配制法、伊红染液的配制法J
常规石蜡切片制作= xb_LlizK= EOMNMJMUJMVFxOMNUJMPJMQz=
hííéWLLwwwKmácroám~geKcomKcnLñwjëLOMNMLMUMVL~ríácle|Q
VVRKhímlK=

xOMz Akáí~= jI= h~neko= hK= An= áméroved= ~lum= hem~íoñólán=
meíhod=wáíh=~éélác~íáon=of=j~óerDë=hem~lum=for=ëí~ánáng=
of= el~ëíác= fáberë= xgzK= pí~án= qechnologóI= NVUNI= RSERFW=
POTJPOUK=

xONz o~ëíogá= sK= Comé~ráëon= of= Alum= eem~íoñólán= J= e~rráDëI=
j~óerDë= ~nd= bhrlách= xjzK= iAm= iAj_boq= Ac~demác=
mubláëhángI=OMNOK=

xOOz 章克萍I=龙= =飞I=周= =莹K=组织染色剂伊红v的化学性

质及改良配制法探讨 = xgzK= 南昌大学学报 W= 医学版 I=
OMMTI=QTENFW=VOK=

xOPz 王 = = 伯 K= 病理学技术= xjzK= 北京W= 人民卫生出版社 I=
OMMMK=

xOQz 马= =峰I=刘仲祥K=病理技术 eb染色用于病理诊断中的

价值分析= xgzK=中国实验诊断学I=OMNRENOFW=ONMPJONMQK=
xORz 梁英杰K=临床病理学技术= xjzK=北京W=人民卫生出版

社I=OMNNK=
xOSz 高 = = 颖 I= 吕艳萍 K= 病理技术质量控制常见的问题与

方 法 对 策 研 究 = xgzK= 中 国 医 药 指 南 I= OMNPEOTFW=
RUPJRUQK=

=


